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O uso de dois implantes  com encaixes na região de caninos na mandíbula melhora  a retenção  e 
a estabilidade da prótese total. Este trabalho avaliou e comparou a retenção  de oito sistemas de 
encaixes: 1 colchete metálico (Dalla Bona), 4 cápsulas de nylon (ERA branco,  ERA laranja,  OT 
CAP transparente e OT CAP azul) e 3 anéis de borracha (ORS OD preto,  ORS OD amarelo  e 
Micro O’ring), em ciclos de inserções e remoções de início (1), 500, 1.000,  1.500,  2.000,  2.500 
e 3.000  ciclos. Para realizar os testes de inserção e remoção  dos corpos de prova foi construída 
uma  máquina cíclica que  permitia  realizar  movimentos  verticais.  Os  testes de resistência  ao 
movimento axial  dos encaixes por  tensão  foram  realizados  na máquina de ensaios  Universal 
(EMIC  – DL-3000)  em períodos  cíclicos pré-estabelecidos, antes  e após  o término  do  ciclo. 
Utilizou-se a análise de variância  ANOVA e o Teste de Tukey-Kramer. 
Concluiu-se  que  há  diminuição da  retenção  em  todos  os  sistemas  de  encaixes.O  do  tipo 
colchete metálico  apresentou  melhor  resultado  desde o início, seguido em ordem  decrescente, 
o sistema  ERA  e o sistema  OT  CAP,  e, com  valores menores  de retenção  os sistemas  Micro 
O''ring e ORS  OD. O sistema Dalla Bona apresentou  o melhor resultado de retenção quando 
comparado com  os  outros  sistemas  de  encaixes  utlizados   emoverdenture  sobre  implantes. 
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