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FundamentoRefluxo gastroesofagico (RGE) € prevalente e o tratamento farmacoldgico e/ou cirurgia sdo eficazes, mas
apresentam custo elevado. A injecdo endoscopica de polimero pode ser eficaz, mas também tem alto custo.
Polimetilmetacrilato (PMMA) é um polimero com baixo custo e pode contribuir para o controle do RGE.ObjetivoAvaliar a
barreira anti-refluxo antes e apds o implante endoscopico de PMMA ao nivel do esfincter esofagico inferior
(EEI).DelineamentoEstudo experimentalMaterialDezoito suinos Large White, (idade = 8 semanas, peso = 10 - 20 Kg) foram
estudados. Gastrostomia cirlrgica para colocacdo de sonda, manometria do EEI por perfusdo de agua (Dynamed) e
pHmetria esofagica (Synetics) foram realizados. Medidas de pressdo de vazdo gastrica (PVG) e volume de vazdo gastrico
(WG) foram obtidas antes e apds implante de PMMA ao nivel do EEI através de tubo introdutor rigido e pistola dosadora
volumétrica, sob orientacdo endoscopica.MétodosSob anestesia geral, infusdo no estdmago de HCl com monitorizagdo do pH
esofagico foi realizada para obter a PVG e o VVG antes e ap6s 28 dias do implante endoscopico de PMMA. ResultadosEm 14
animais estudados: PVG (dia zero)= 8,08 mmHg; PVG (dia 28) = 10,69 mmHg (teste t de Student: t=2,72 gl=13 p= 0,017).
VVG (dia zero)= 392,86ml; VVG (dia 28)= 996,71 ml (teste t de Student: t=11,66 gl=13 p<0,001).A Pressdo basal do EEI
foi semelhante no dia zero e dia 28. Conclus6es O implante de PMMA, no presente estudo, aumentou a barreira anti-refluxo
pela Pressdo de Vazdo e Volume de Vazdo Gastricos.



